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HOCHSPANNUNGS4SOLAHONSPRUFGERÄT IP6 Wa 


Ein transportables Gerät für jedes Prüffeld des Elektromaschinen^ und -gerätebaues 


Aufbau 

Um die QualitatskontroUe von efektrischen Apporaten, i. B. elektrischen Zählern, 
elektrischen Instrumenten, kleinen Transformatoren und Meßwondlern, elektrischen 
Warmegeräten, Rundfunkapparaten, Kondensatoren, Instollationsmatenal und an¬ 
deren elektro-fechnischen Massenerzeugnissen zu steigern, sind sie durch Vornahme 
der Durchschlagprobe (gemäß den VDE-Vorschriften) zu prüfen. 

Für die Höhe der zu wählenden Prüfspannung ist die Nennspannung des Prüf¬ 
lings maßgebend. Die VDE-Vorschiiften schreiben für derartige Geräte beispiels¬ 
weise Prüfspannungen zwischen 550 und 6000 V 50 Hz vor. Unser Isolotionsprüf- 
geröt qestottet, derartige Prüfungen in einfacher Weise durchzuführen. 


Aufbau 

Dos Isoiationsprüfgeröt enthält einen Ringkerntrafo, der eine stetige Regelung der 
Hochspannung von 0-6,6 kV erlaubt. Die Prüfspannung wird über ein Prüfkabel mit 
einer absolut unfollsicheren Prüfpistole mit versenkbarer Prüfspitze auf dos Gerät 
gegeben. Die anliegende Prüfspannung kann an einer Instrument obgelesen wer¬ 
den. Selbst nach automatischer AbschaEtur>g des Gerötes bei erfolgtem Durch¬ 
schlag ist ein Ablesen noch möglich. Um gegebenenfalls ein Ausbrennen des Prüf¬ 
lings zu ermöglichen, z. B. um unsichtbare Durchschtagstellen deutlich erkennbar 
zu machen oder um Melollspäne in Drehkondensatoren auszubrennen, ist eine be¬ 
sondere Stellung „Ausbrennen" vorgesehen, Bei dieser Steilung wird die outo- 
matEsdhe Abschaltung des Gerätes außer Betrieb gesetzt. Der innere Widerstand 
des Gerätes beträgt dann ca. 120 kOhm. Der Betnebszustand des Isofationsprüfers 
und somit ouch das Prüfergebnis wird durch Signailompen eindeutig sichtbar ge¬ 
macht, Zur Ermittlung des momentanen Kurzschlußstromes teilt mon die eingestellte 
Prüfspannung durch den Kurzschluß-Widerstand. 


Technische Werte 

Betriebsspannung: 125.220 V SO Hz 
Leistungsaufnahme: max, 300 W 
Prüf bereiche: 1. 550—3000 V 
2. 700-6000 V 

Kurzschlußwiderstand in beiden Bereichen: 10 kOhm 

Spannungsüberhöhung bei einer Kapazität des Prüflings von 24 nF: 3 

Innerer Widerstand in Stellung „Ausbrennen": 120 kOhm 

Größter Ausbrennstrom: 50mA 

Gehäuse-Abmessungen etwa 430X330X415 mm 

Gewicht etwa 40 kg 


Bestei liste 


Benennung Bestellnummer 

Hochsponnungs-Isolalionsprüfgeröt IP6 Wo 363203 

Woren^Nr. 3647S1 20 


__ Unser Fertigungsprogramm_ 

umfaßt 

Elektronenstrahl - Oszillografen, Selektografen, Konstontgieichrichter, 
Dehnungsmeßgerate, Dehnungsmeßstreifen, Sponnungsgleichhalter, 
Ringkern - Regeltransformatoren, Regelgleichrichter, Funken- und 
Bogengeneratoren 


Änderungen Vorbehalten 


Abbildungen sind unverbindlich 


Eitporl’lnformalfofi durdi ..DIA” DeuJadisr Inneri' und Außenhandel — Elekfrotedinik Berltn C 2, 
Liebknechlslroße 14 — Telegramme Dlaa'aktro — Rul: S10488 



VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTÄTTEN 
THALHEiM/ERZGEB. 
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